
薬食機発第 0823001 号:平成 17 年 8 月 23 日 

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 21 
付帯的な機能リスト(眼科用超音波画像診断装置) 

No. 機能名称 機能の定義 備考(承認又は許可番号)

1 感度特性制御 増幅器などの時間的特性、感度的特性、入出力特性またはダイナ
ミックレンジなどを制御する機能。 

21200BZZ00616000 

2 画像解析 表示画像から各種計測あるいは形状検出などを行う機能。例えば
画像ビューワ、輪郭自動描出、マップ表示(厚みマップ、形状マ
ップ、組織マップ)コントラスト。 

20200BZZ01553000 

3 参考表示 診断機能ならびにその属性、その他を表示する機能。例えば計測
値、音響出力指標、アイマーク等 

21200BZZ00616000 

4 基本計測 基本的な測定機能。例えば距離(長さ)、面積、体積、時間、周波
数、角度、頻度、厚み分布、輝度分布、及び前記計測値を組み合
わせた各種指標等。 

20200BZZ01553000 

5 保存 装置、外部記憶媒体または外部接続機器などへの患者情報、診断
画像、計測値、計算結果等の保存。 

21200BZZO0616000 

6 読み込み 装置、外部記憶媒体または外部接続機器から患者情報、診断画像、
計測値、計算結果等を読み込む。 

21300BZY00323000 

7 データベース 患者情報、診断画像、計測値、計算結果等を管理する。 21200BZZ00616000 

8 印刷 プリンタに患者情報、診断面像、計測値、計算結果等を出力する。 21300BZY00323000 

9 通信による入出力 他の装置またはデータベースサーバーなどに接続し、患者情報、
測定値、計算結果等を送受信する。 

21200BZZ00616000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


